
Варианты монтажа Корректора объема газа ТС220 

на счетчики газа диафрагменные типа ВК G 

Вариант 1 
Монтаж корректора на корпус счетчика, 

место измерения температуры – на корпусе 
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Вариант 2 
Монтаж корректора на стену (кронштейн для монтажа), 

место измерения температуры – на входе или выходе счетчика 
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Вариант 3 
Монтаж корректора на корпус счетчика, 

место измерения температуры – на входе или выходе счетчика 

 

 

Е 

 

 



 

Вариант 4 
Монтаж корректора на счетчики ВК G40, G65 ,G100 

 

 

 

 

Дооснащение возможно только для счетчиков газа ВК G40, G65 и G100 в корпусе которых 

размещена гильза для преобразователя температуры. 


